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NEU! RP270 


Jetzt können Sie 

bestellen! 


Röhrenprüfgerät RR 270 

Das langersehnte moderne Ladentischgeröt. 
Einfache Bedienung auch für ungeschältes 
Personal, / Rasche Brauchbarkeitsprüfung 
beliebiger in- und ausländischer Röhren. 
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NEUBERGER 



Neuberger Röhrenprüfgerät 
Type RP 270 

Das Gerät liefert schnelle, allgemein orientierende, aber auch zu¬ 
verlässig eindeutige Röhrenprüfungen, wie sie in Reparaturwerk¬ 
stätten und beim Rundfunkhändler auf dem Ladentisch ständig er¬ 
forderlich sind. 

Zur Beurteilung des Brauchbarkeitszustandes von Röhren können 
folgende Prüfungen durchgeführt werden; 

1. Heizfaden-Prüfung 

2. Prüfung auf Elektrodenschluß 

3. Prüfung auf Elektrodenunterbrechung 

4. Prüfung der Katoden-Isolation im Befriebszustand 

5. Prüfung der Katoden-Ergiebigkeit (Emissionszustand). 
Mit Hilfe von Prüfkarten wird die Bedienung dieses Geräts so ein¬ 
fach, daß der Prüfvorgang ohne weiteres von Laien durchgeführt 
werden kann. 

Die Ablesung des Prüfergebnisses erfolgt direkt auf der Skala des 
eingebauten Meßinstrumentes. Der Aufdruck ist dreifarbig mit den 
Bezeichnungen „Verbraucht" — — „Brauchbar". 

Das Röhrenprüfgerät ist mit allem Zubehör in einer stabilen Metall- 
kassette untergebracht. 

Prütkarten sind satzweise oder einzeln getrennt zu bestellen. 

Röhrenprüfgerät Type RP 270 netto DM 382.-» 

Äußere Abmessungen; ca. 100X385X470 mm 
Gewicht: ca, 13,5 kg 

Ausführliche Beschreibung steht zur Verfügung 
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Fabrik elektrischer Meßgeräte 
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